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MAGYAR

Alkalmazas

Ez az infravrds sugarzo kizarolag emberi test besugarzasara alkalmazhato.

Az infravOros fénysugarzas utjan hét kdzol az emberi szervezettel. A besugarzott bérfellleten fokozo-
dik a véraramlas, és a megndvelt hémérséklet( teriileten ndvekszik az anyagcsere forgalom. A testet
az infravords fény hatasmaodja gydgyulasra serkenti; a gyogyulas folyamata célzottan segithetd eld.
Az infravoros fény kiegészité terapiaként alkalmazhaté pl. a fill, orr és gége megbetegedése esetén,
valamint az arcés szépségapolas elésegitésére, elsésorban nem tiszta b6ron.

Hasznalat el6tt kérje ki haziorvosa véleményét, hogy az adott esetben az alkalmazas gyogyaszatilag
indokolte.

Hasznalat

A késziilék hasznalata elétt tavolitson el minden csomagoldanyagot. Hasznalat el6tt ellendrizze,
hogy az infravords sugarzoé teljesen be van-e csavarozva. Mindig ligyeljen a késziilék biztonsagos
és vizszintes elhelyezésére.

Az infravords sugarzo és a besugarzott testrész kdzott a tavolsag nem haladhatja meg a kévetkezd
értékeket:

IL11: legalabb 60 cm, IL21: legalabb 80 cm

Amikor az arcat sugarozza, hunyja be a szemét! A kezelés id6tartama legfeljebb 12 perc lehet!
Javasoljuk, hogy kezdetben valasszon révidebb besugarzasi idét.

Egyes felhasznaldk azonban a készllék helyes hasznalata mellett is tulérzékenységgel vagy allergias
tlinetekkel (pl. fokozott bérpir, holyagosodas, viszketegség, erés izzadas) reagalhatnak a hé-be-
sugarzasra.

Rendszeresen ellendrizze a bérén a besugarzas helyét!

Tulérzékenység vagy allergias tiinetek esetén azonnal hagyja abba a besugarzast, és forduljon orvoshoz.
A készillékhez dllithatd lampaerny® tartozik. A négy hasznalati pozicid lehet6vé teszi az infravords
sugarzé egyéni, a haszndlathoz igazodd bedllitasat. A 5 dontési pozicié lehetévé teszi, hogy egyéni-
leg és igényének megfelelden allitsa be az infrasugarzot.

Tisztitas/az infravoros sugarzo cseréje

Minden tisztitas elétt és az infravords sugarzé cseréje esetén a késztiléket ki kell kapcsolni, le kell
valasztani a hal6zatrol és meg kell varni, amig kihil.

A késziilék nedves ronggyal tisztithatd. Ugyeljen arra, hogy viz ne hatolhasson a késziilék belsejébe.
Csak akkor vegye ismét hasznalatba a készliléket, ha az teljesen szaraz.

Kérjuk, ne feledkezzen meg arrdl, hogy az infravérds sugarzot csak eredeti tipusura szabad kicserélni.

Késziilék: Poétsugarzé/tipus: Miiszaki adatok:  Jelmagyarazat:
IL 11 Infrared R95 E (100 W) 230V ~ 50 Hz A Figyelem — kérjlik, olvassa el a
hasznalati utasitast!
IL 21 Infrared PAR 38 E (150 W) 230V ~ 50 Hz 'k B tipus
@ ll-es védelmi osztalyba tartozo
készUlék.

N\ A\ Vigyézat, forr6 felilet



' Fontos utasitasok - 6rizze meg késdbbi
s hasznalatra

Tanulmanyozza at alaposan az utasitasokat, és tegye masok szamara is hozzaférhetévé dket,

akik a késziiléket hasznaljak. .

e A lampahaz és az infrasugarz6 hasznalat kdzben erésen felmelegszik. Erintés esetén égésveszély
all fenn! El6sz6ér mindig hagyja lehdini a [ampat, miel6tt hozzaér!

* A készlllék hasznalata el6tt mindennem(i csomagoldanyagot el kell tavolitani.

* A készlléket csak a tipustablan feltlintetett haldzati fesziltségre szabad csatlakoztatni.

* Az arc besugarzasakor mindig hunyja be a szemét, hogy elkerdilje a szem sériilését (ne nézzen
kdzvetlenil az infravords fénybe).

e Ez a késziilék nem arra szolgal, hogy korlatozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességi
személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy olyanok hasznaljak, akik nem rendelkeznek kell§ ta-
pasztalattal és/vagy tudassal, kivéve, ha egy biztonsagukeért felel6sséget vallald személy felligyeli
Oket, vagy ha Utmutatast kaptak téle a késziilék haszndlatara vonatkozoan.

A gyermekekre felligyelni kell, hogy ne jatsszanak a készllékkel.
* A készlléket hére érzékeny személyek nem hasznélhatjak.
A héérzet a kovetkez6 esetekben mérséklédhet vagy fokozodhat:
- diabétesz betegeknél,
- aluszékony, demencias vagy koncentracios zavarokban szenvedd betegeknél,
- kéros bérelvaltozasban szenvedd betegeknél, az alkalmazasi terlileten heges bérfellilettel
rendelkezd személyeknél,
- allergias személyeknél,
- gyermekek és idések esetén,
- gydgyszerek beszedése vagy alkohol fogyasztasa utan,

¢ Akut gyulladasos folyamatok esetén csak az orvossal valé megbeszélés utan végezze el a be-
sugarzast!

e Minden esetben mérsékelje az alkalmazas id6tartamat, és vizsgalja meg bérének reagalasat.

e Gyogyszerek, kozmetikumok vagy élelmiszerek esetén bizonyos koriilmények kdzétt a bér tulérzéken-
nyé valhat vagy allergias tlinetekkel reagalhat. llyen esetekben a kezelés azonnal abba kell hagyni.

* A készllék tartds Uzemeltetése mellett fokozott dvatossdg és odafigyelés javasolt — hasznélat
kdzben nem szabad elaludnil

* Fajdalomcsillapito és nyugtato szerek beszedése, valamint alkohol fogyasztdsa utan ne hasznélja
a készliléket, mert lehet, hogy csokkent az On héérzete. A késziilék hasznalataval kapcsolatban
kérje ki orvosa véleményét.

* A tll sok ideig tarté haszndlat soran a bér égési sériiléseket szenvedhet.

* Ha a haldzati vezeték be van dugaszolva, az infravords sugarzét megfogni vagy kicsavarozni tilos.

* Gyermekek nem ismerik fel az elektromos késziilékekkel kapcsolatban eléforduld veszélyeket.
Vigyazzon, hogy a készliléket gyermekek felligyelet nélkil ne hasznalhassak.

* A készllék csak felligyelet mellett izemelhet.

¢ A felmelegedett késziiléket nem szabad be- vagy lefedni vagy csomagolva tarolni.

* Hlzza ki a halézati csatlakozévezetéket és varja meg, amig a készllék leh(il, miel6tt hozzanyuina.

* Az infravOrds sugarzé és éghetd anyagok kdzétt legyen legalabb 1,0 m tavolsag. Ne fliggessze a
késziléket a falra vagy a mennyezetre. Ha a készlilék a halézatra csatlakozik, nem szabad nedves
kézzel megérinteni, és viz sem freccsenhet ra. A készliléket csak teljesen szaraz allapotban sza-
bad lUzemeltetni.

¢ Védje a készlléket ers (itésektdl.

¢ A halézat dugaszt ne huzza ki a falbdl a haldzati vezetéknél fogva.

* Ha a készlilék vagy a haldzati vezeték megsérll, forduljon a Beurer vevészolgalathoz vagy a
keresked6hdz, mivel a javitashoz specidlis szerszamokra van sziikség.

* A vilagitétestekre nem adunk garanciét.

¢ Csak akkor garantalt a teljes aramtalanitas, ha a villdsdugo ki van huzva a dugaszoléaljzatbdl.

o A halézati vezetéket sem tarolashoz, sem lizem kdzben nem szabad az infravérds lampa koré tekerni.



Mliszaki adatok

Csatlakoztatas az elektromos halézatra

AC 230V /50 Hz

Teljesitményfelvétel

IL 11: 100 W; IL 21: 150 W

Méretek (szé x ma x mé)

IL 11: 120 x 205 x 165 mm
IL21: 140 x 205 x 175 mm

Suly

IL 11: kb. 330g
IL 21: kb. 612g

Uzemeltetési feltételek

Hémérséklet: -5°C és +35°C kdzott
Relativ paratartalom: < 85%

Térolasi és szdllitasi feltételek

H6mérséklet: -5°C és +50°C kdzott
Relativ paratartalom: <85%

Protection class

Il érintésvédelmi osztaly

Fenntartjuk a miiszaki valtoztatas jogat a termék jobbitasa és tovabbfejlesztése céljabdl. A
szlrékorong hasznalat kdzbeni elszinez6dése gyartastechnikailag meghatarozott és nincs

hatassal a készlilék miikodésére és minéségére.

Leselejtezés

Kérjik, hogy a készllék hulladékmentesitésérél gondoskodjon az elhasznalt elektromos és
elektronikus készlilékekroél sz616 2002/96/EC — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip-

K

ment) rendelet szerint. Esetleges tovabbi kérdéseivel kérjlik, forduljon a hulladékmentesitésben ™=

illetékes helyi szervekhez.

joga fenntartva

IL11-21-0611_H Tévedések és valtoztatasok



